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Der ZELLER HygieneChek PLUS
ist ein auf Agar basiertes
Abklatschsystem zur 
Überwachung des
Keimgehalts auf Oberflächen
und in Flüssigkeiten

MIKROBIOLOGIE

HygieneChek PLUS
Dip-Slide

FUNKTIONSWEISE
HygieneChek Plus von Zeller ist ein einfaches und verlässliches Verfahren zur
orientierenden Einstufung der Keimzahl.
Das System besteht aus einem doppelseitigen Trägerpaddel, das mit Hilfe von
Selektivnährböden zum Nachweis und zur Identifikation von Mikroorganismen im
Bereich der Hygienekontrollen von der Lebensmittelindustrie, Kosmetik und
Pharmazie genutzt wird.

Die Proben können direkt von den Oberflächen oder aus Flüssigkeiten
genommen werden, wie z. B. in Produktionslinien, Küchen, Kantinen, Reinräumen
und zur Personalkontrolle. Die Paddel können auch im Sedimentationsverfahren
zur Lu(überwachung genutzt werden.

Der HygieneChek PLUS benötigt als zusätzliches Equipment zur Auswertung nur noch
einen kleinen Tischinkubator zur Bebrütung und optional einen Autoklaven
zur Entsorgung. Das Testsystem besteht aus einem Probenröhrchen mit
Schraubkappe und einem herausnehmbaren Trägerpaddel.
Dessen Oberflächen sind beidseitig wahlweise mit verschiedenen
Nährböden beschichtet.

Wir bieten Ihnen ein breites Sortiment an verschiedenen Nährböden und Kombinationen
des HygieneChek PLUS an. Auf Anfrage sind auch Sonderanfertigungen möglich.
Der HygieneChek PLUS ist das ideale Produkt zur Überwachung von Reinigungs- und
Desinfektionskontrollen im Rahmen eines HACCP-Konzepts nach DIN10113-3.



1. Einleitung
Das EU-Lebensmittelhygienepaket (No. 852/2004) fordert eigene Reinigungs-

und Desinfektionskontrollen im Rahmen des HACCP-Konzeptes. Ziel ist es, die

Qualität der Produkte zu sichern und eine gesundheitliche Unbedenklichkeit

für den Verbraucher anzustreben. Nach der DIN 10113-3 kann die Bestimmung

des Oberflächenkeimgehaltes im Lebensmittelbereich mit Abklatschsystemen

wie dem HygieneChek PLUS Dip-Slides vorgenommen werden. Als einfaches

Verfahren ist es zur orientierenden Einstufung der Keimzahl gut anwendbar

und kann zur Trendbeobachtung eingesetzt werden. Die Ergebnisse der

Untersuchungen erlauben Maßnahmen zur Einhaltung der Hygienerichtlinien.

Das HygieneChek PLUS Dip-Slides System gewährleistet zudem sicheren

Probentransport bei Umgebungstemperatur.

2. Testprinzip
Das HygieneChek PLUS Dip-Slides System besteht aus einem Probenröhrchen

mit Schraubkappe und einem Trägerpaddel mit zwei mikrobiologischen

Nährböden Ihrer Wahl.

Schraubkappe

Trägerpaddel mit Nährboden

Probenröhrchen

Die Probennahme erfolgt durch Abklatschen von Oberflächen, durch

Eintauchen in Flüssigkeiten und Lebensmittelsuspensionen. Zum Sammeln

von Lu(proben können die Paddels mit Hilfe eines Clips einfach offen

aufgehängt werden. Der Nährboden kann alternativ mit einem

Tupfer beimp( werden. HygieneChek PLUS ist auch ein ideales Transportmittel

für Proben, die extern ausgewertet oder weiter untersucht werden sollen.



3. Probenmaterial
Proben: Wir empfehlen die Prüfung auf

Wasser, Abwasser, 
Kühlwasser

Gesamtkeimzahl, Coliforme, 
Enterobacteriaceae,

 E. coli, Hefen&Schimmel

Desinfektionskontrolle Gesamtkeimzahl und Desinfektionskontrolle

Personal Gesamtkeimzahl, Coliforme,
Enterobacteriaceae,

Salmonellen, Staphylokokken

Lebensmittel mit saurem pH-
Wert (<4,5)  wie Tomaten, 
Zitrusfrüchte, eingelegte 
Früchte und Gemüse, 
Fruchtsä(e und Mixgetränke

Gesamtkeimzahl, Hefen&Schimmel,
Laktobakterien, Enterobacteriaceae, 

Coliforme, E. coli

Rohmaterial im mittleren        
pH-Bereich von 4,6 – 6,9

Gesamtkeimzahl, Laktobakterien, 
Coliforme, Enterobacteriaceae, 

Hefen&Schimmel, E. coli

Molkereiprodukte wie Milch, 
Joghurt, Starterkulturen usw. 

Gesamtkeimzahl, Laktobakterien,
Coliforme, Enterobacteriaceae, 

Hefen&Schimmel, E. coli

Fleisch, Fisch, rohe, 
zubereitete und tiefgefrorene 
Produkte

Gesamtkeimzahl, Laktobakterien, 
Coliforme, Enterobacteriaceae, 

Hefen&Schimmel, E. coli, Listerien

Trockenprodukte, wie 
Eipulver, Milchpulver, 
Trockensuppen, 
Instantdressing, Kakao usw.

Gesamtkeimzahl, Laktobakterien, 
Coliforme, Enterobacteriaceae, 

Hefen&Schimmel, E. coli

4. Nachweisgrenze und Testdauer
Mit dem HygieneChek PLUS Dip-Slides werden die Keime entsprechend der
Spezifität d. verwendeten Nährböden erfasst (vgl. DIN 10113-3, Beuth-Verlag).
Im Eintauchverfahren beträgt die Nachweisgrenze 10² koloniebildende 
Keime/ml Probensuspension. Die Testdauer richtet sich nach der für die Keime
spezifizierten Inkubationszeit (siehe 9.1 Inkubation).
Zur besseren Vergleichbarkeit der Ergebnisse sollte die Probenahme
unter gleichen Bedingungen erfolgen (Ort, Zeit und Dauer zB.: 10 Sek.).



5. Testinhalt
Eine Verpackungseinheit beinhaltet 10 HygieneChek PLUS Teströhrchen
mit doppelseitig beschichteten Nährbodenträgern und ermöglicht
insgesamt 20 Untersuchungen.

6. Zum Test notwendige, nicht mitgelieferte Materialien
Inkubator 25-37°C- Autoklav,  Autoklavenbeutel,  sterile Verdünnungslösungen
(isotone Kochsalzlsg, oder Ringerlsg.)
Diese Labormaterial ist auch über die Zeller GmbH erhältlich

7. Allgemeine Hinweise
Lagerhinweise auf der Verpackung beachten. Temperaturschwankungen
vermeiden. Zum Öffnen die Schraubkappe vorsichtig drehen, Agarfläche
des Paddels nicht berühren! Für den Transport das Röhrchen wieder gut
verschließen. Nach der Auswertung sind die Röhrchen durch
Autoklavieren (121 °C, 2 bar, 30 min) zu sterilisieren. Zur betrieblichen
Eigenkontrolle empfehlen wir die Kooperation mit einem mikrobiologischen
Fachlabor. Die Vorschri(en des Infektionsschutzgesetzes sind zu beachten!

8. Probenaufbereitung
Feste, halbfeste Proben oder hochviskose Flüssigkeiten müssen vor der
Beprobung verdünnt werden. Für Flüssigkeiten von geringer Viskosität ist
keine Probenverdünnung notwendig. Fleisch- und Fisch-Proben können auch
direkt beprobt werden, wobei das beprobte Material zu entsorgen ist.
Achtung: Bei der Auswertung ist der Verdünnungsfaktor zu berücksichtigen!

9. Testdurchführung
a) Beprobung von Oberflächen:
Das Teströhrchen aufschrauben und Paddel herausziehen.
Dabei die Agarfläche nicht berühren! Den Deckel abknicken und die
Oberfläche mit beiden Händen krä(ig auf die Oberfläche drücken.
Darauf achten, dass der Deckel nicht in die Agarfläche gedrückt wird
und kein zu großer Druck ausgeübt wird.
Den Abklatsch nicht mit einer Hand durchführen!

Das Paddel zurück in das Röhrchen schieben und fest verschließen.
Röhrchen beschri(en (Ort, Datum, Probe, ect.)
Um Verwechslungen bei Paddeln mit beidseitig gleichem Nährboden zu
vermeiden, ist einer der Seiten mit einem Punkt markiert.



24 Stunden   48 Stunden30-35°C
35 ± 2°C 24 Stunden   48 Stunden
35 ± 2°C 24 Stunden   48 Stunden

30°C 24 Stunden   48 Stunden
25-30°C 48 Stunden 120 Stunden
35-37°C 24 Stunden   36 Stunden

37°C 24 Stunden   48 Stunden
37°C 24 Stunden   48 Stunden

35 ± 2°C 24 Stunden   48 Stunden
35-37°C   24 Stunden

b)  Eintauchverfahren
Röhrchen aufschrauben, am Deckel festhalten und Nährmedienfläche
vollständig in Suspension oder Lösung eintauchen.
Restflüssigkeit ablaufen lassen, verbleibende Tropfen abstreifen oder ggf.
vorsichtig auf einem Papiertuch abtupfen.
c)  Personalhygiene
Häufig ist es notwendig, die im Betrieb vorhandenen Möglichkeiten zur
Reinigung und Desinfektion, z.B. von Händen zu überprüfen. Zu diesem Zweck
kann der Abklatschtest durch direkten Kontakt mit Fingern, Haut, Kittel, usw.
durchgeführt werden.
d)  Lu(keimzahlbestimmung
Zum Sammeln von Bakterien, Sporen, Schimmelpilzen und Hefen in der Lu(,
klemmen Sie das geöffnete Paddel am Deckel an den bei Zeller erhältlichen
Magnetclip und hängen Sie den Clip auf eine geeignete magnetische
Oberfläche. Die Beprobungsdauer beträgt mindestens 30 min. Zur besseren
Vergleichbarkeit sollten die Proben immer unter den gleichen Bedingungen
(Ort, Zeit, Dauer) genommen werden.
e)  Andere Möglichkeiten
Beimpfen mitTupferproben, Ausstrich von Kolonien, Abnahme von
Einzelkolonien zur weiteren Differenzierung.

Medium Inkubations-
Temp.

1. Ablesen 
nach

Endergebnis 
nach

Gesamtkeimzahl TTC
Coliforme Keime 
Enterobacteriaceae
Laktobakterien
Hefen & Schimmel
Staphylokokken
ALOA Listerien
CHROMagar Salmonella
CHROMagar E. coli
CHROMagar S. aureus

9.1. Inkubation
Den Schraubverschluss durch eine ¾ Umdrehung lösen, um den
Gasaustausch zu gewährleisten. Je nach gewählter Nährbodenkombination
bei den in der folgenden Tabelle angegebenen Temperaturen inkubieren.



10. Auswertung
Gesamtkeimzahl TTC (Nährboden beige)
Der Nährboden enthält keine Hemmstoffe und ermöglicht so prinzipiell das Wachstum aller Bakterien,
Hefen und Schimmelpilzen. Die Kolonien erscheinen überwiegend als rote Punkte auf Grund der
Farbstoffzugabe von 0,1 % TTC ( Triphenyl Tetrazolium Chloride).

Laktobakterien (Nährboden honiggelb):
Der Nährboden dient zur Bestimmung heterofermentativer Milchsäurebakterien. Er ist nicht selektiv für
Laktobakterien, daher wachsen auch Begleitkeime wie Milchsäurestreptokokken und andere
Mikroorganismen, die ein thiaminreiches Medium beanspruchen.

Coliforme VRBL (Nährboden rot):
Der Nährboden dient zur selektiven Keimzahlbestimmung coliformer Bakterien einschließlich E. coli.
Coliforme Keime (Keime der Gattungen Escherichia, Enterobacter, Klebsiella, Citrobacter) bauen die
im Nährboden enthaltene Lactose ab und bilden rotviolette bis malvenfarbene Kolonien. Die
Lactose-negativen (d.h. nicht-coliforme) Enterobacteriaceae bilden farblose Kolonien.

Enterobacteriaceae VRBD (Nährboden rot):
Der Nährboden dient zur selektiven Keimzahlbestimmung aller Enterobacteriaceae. Enterobacteriaceae
bauen die im Nährboden enthaltene Glucose ab. Durch den damit verbundenen Farbumschlag des
Indikators bilden alle Enterobacteriaceae rosafarbene, violette oder rotviolette Kolonien. Farblose
Kolonien sind keine Enterobacteriaceae.

Hefen & Schimmel (Nährboden cremefarben-braun):
Der Nährboden dient zur selektiven Bestimmung von Hefen und Schimmelpilzen. Hefen wachsen meist
als kleine weiß-braune Kolonien mit scharfer Abgrenzung. Schimmelpilze wachsen filamentös. Die
Kolonien können farbig sein und breiten sich o( stark aus. Die Sporenträger sind häufig baumwollflocken-
ähnlich und können das gesamte Röhrchen ausfüllen. In diesen Fällen das Röhrchen nicht öffnen, um eine
Verbreitung von Schimmelpilzsporen zu vermeiden.

Staphylokokken (Nährboden pink-rot):
Mannit-positive Keime sind an einem gelben Hof um die Kolonie zu erkennen oder können den Nährboden
insgesamt gelb färben. Die Keime wachsen in weiß-gelben Kolonien verschiedener Größe.

CHROMagar Salmonella (Nährboden rosa):
Der Nährboden ist selektiv für Salmonellen, er entspricht dem Rambach Agar. Salmonellen bilden beim
Abbau von Propylenglycol Säure, die durch einen Indikator die Kolonien rot färbt. Coliforme
Keime erscheinen blaugrün bis blauviolett, andere Enterobacteriaceen sowie weitere gram-negative
Bakterien wachsen farblos bis gelblich. Das Salmonellenpaddel sollte nur zum Abklatsch verwendet werden. 

Desinfektionskontrolle (Nährboden lila):
Der Nährboden dient zur Bestimmung der Gesamtkeimzahl nach einer Reinigung oder Desinfektion. Durch
Keimwachstum färbt sich das Medium o( gelb. Es bleibt bei Schimmelpilzwachstum meist lila. Die
Nährbodenfarbe oder Farben der Kolonien werden bei der Keimzahlbestimmung nicht berücksichtigt. Jede
Kolonie wird gezählt. Da die Keime durch die erfolgte Reinigung/Desinfektion o( geschädigt sind, kann es
etwas länger dauern, bis Kolonien deutlich sichtbar sind. Das Paddel sollte auch von der Seite betrachtet
werden. Abschließendes Ergebnis erst nach 48 Stunden Inkubationszeit ermitteln. 

CHROMagar E. coli (Nährboden beige):
ß-Glucuronidase-positive E. coli wachsen in blauen Kolonien. Alle übrigen coliformen Keime und
Enterobacteriaceae wachsen weiß oder farblos. 



ALOA Listerien (Nährboden gelb):
Der Nährboden ist aufgrund des Zusatzes von Lithiumchlorid und verschiedenen antibiotisch wirksamen
Substanzen selektiv für die Bestimmung von Listerien geeignet. Ein Farbindikatorsystem bewirkt eine
hellblaue bzw. türkisfarbene Färbung der Listerien-Kolonien. 

CHROMagar Staphylococcus aureus (Nährboden hellgelb):
Der Nährboden dient der Bestimmung von Staph. aureus, dieser Keim produziert auch das Staphylococcen
Enterotoxin (SET). Staphylococcus aureus Kolonien färben sich malvenfarbig – pink. Andere werden blau
oder farblos. 

11. Beurteilung 
Betrachten Sie das Paddel zur Beurteilung auch von der Seite, dann sind
farblose durchscheinende Kolonien besser zu erkennen. 

a) Abklatsch- oder Lu(keimzahlbestimmung: 
Anzahl der Kolonien bestimmen (Zählen oder Schätzen) 
Es bestehen mehrere Möglichkeiten, wie das Ergebnis angegeben werden kann:
- Man teilt die Anzahl der Kolonien auf dem Paddel durch 10.
  Da die Abklatschfläche 10 cm² groß ist, erhält man so die Gesamtkeimzahl
  auf der beprobten Fläche in KBE/cm². 
- Man hat für die einzelnen Probeflächen festgelegt, wie viele Kolonien auf dem
  Abklatschtest anwachsen dürfen. Empfehlenswert ist auch eine Einteilung in
  Kategorien, wie in folgendem Beispiel.

Vorschlag zur Beurteilung des Oberflächenabklatsches:

b) Eintauch-Test: 
Die Nachweisgrenze beträgt 10² KBE/ml. Das bedeutet, dass mindestens
100 Keime pro ml in der zu prüfenden Lösung bzw. Suspension vorhanden sein
müssen, bevor eine Kolonie sichtbar wird. Vergleichen Sie das Paddel mit den
Abbildungen der Auswertehilfe, oder dem Poster "microbial count chart"
und verschaffen Sie sich so einen schnellen Überblick über die Gesamtsituation. 

Anzahl der Kolonien auf
dem Nährmedium für
Gesamtkeimzahl/ cm 2

Kommentar Kategorie

0 – 10 Leicht bis mäßig verunreinigt, annehmbar
>10 Nicht annehmbar 2

Anzahl der Kolonien auf
dem Nährmedium für
Enterobacteriaceen/ cm 2

Kommentar Kategorie

0-1 Sauber bis leicht verunreinigt, annehmbar
>1 Nicht annehmbar 2

1

1



Das Detektionslimit beträgt 10² KBE/ml. Das bedeutet das mindestens 100 Mikroorganismen in 1 ml
vorhanden sein müssen bevor Kolonien am Paddle erscheinen. Vergleichen Sie ihr Paddle mit den Bildern
darunter für näherungsweise Ergebnisse. Bei HygieneChek Produkten mit selektiv-Agar, nur Kolonien wie in
der Packungsbeilage beschrieben in die Zählung einbeziehen.  

12. Auswertehilfe

OBERFLÄCHENKONTAKT
Für die Auswertung von Oberflächenkontakttests, zählen Sie die Kolonien und dividieren Sie das Ergebnis
durch 10 um KBE/cm² zu erhalten, da die Fläche des Agars einer Paddelseite genau 10 cm² beträgt. Oder
vergleichen sie mit den Bildern darunter. Bei HygieneChek Produkten mit selektiv-Agar, nur Kolonien wie
in der Packungsbeilage beschrieben in die Zählung einbeziehen. 

10² KBE/ml 103 KBE/ml 104 KBE/ml 105 KBE/ml 106 KBE/ml 107 KBE/ml

> 250 KBE/cm²250 KBE/cm²50 KBE/cm 210 KBE/cm 21 KBE/cm 2

Art.Nr. Bezeichnung
Haltbarkeit ab 

Produktion 
Monate

Lagerung 
°C

Agar Farbe
Bebrütung 

h
Bebrütung 

°C
Farbe Kolonien

VE 
Stk.

10000232 Gesamtkeimzahl TTC / Gesamtkeimzahl TTC 01tor5384-42egieb52-516
10000233 Gesamtkeimzahl TTC / Coliforme 6 15-25 beige/rot 24-48 35 rot/rot-violet-mauve 10
10006726 Gesamtkeimzahl TTC / Enterobacteriaceae 4,5 15-25 beige/rot 24-48 35 rot/rot-violet-mauve 10
10006523 Gesamtkeimzahl TTC / Hefen & Schimmel 6 15-25 beige/creme 24-120 30 rot/weiß-bräunlich 10

01hcilnuärb-ßiew03-52021-84emerc52-516lemmihcS & nefeH / lemmihcS & nefeH27430001
10003479 Enterobacteriaceae / Enterobacteriaceae 6 15-25 rot 24-48 35-37 rot-violet-mauve 10

01evuam-teloiv-tor73-5384-42tor52-516emrofiloC / emrofiloC08430001
10003481 Coliforme / Hefen & Schimmel 6 15-25 rot/creme 24-120 30 rot-violet-mauve/weiß-bräunlich 10

01rupruP53-0384-42hcilbleg52-516.rtnoksnoitkefniseD .rtnoksnoitkefniseD38430001
10003484 E.Coli-Coliforme / E.Coli-Coliforme 5,5 2-8 creme 24 35-37 blau-violet/pink 10

01zrawhcs73-5342tor8-26nellenomlaS / nellenomlaS58430001
01sikrüt sib ualb-lleh73-5384-42egieb8-26neiretsiL / neiretsiL79560001
01egieb0327-84egieb8-26neiretkaberuäshcliM / neiretkaberuäshcliM89560001


